




















VALO
™ 

GRAND Corded DE 
Polymerisationsleuchte 

1. Produktbeschreibung 

VALO Grand corded ist mit seinem Breitbandspektrum fOr die Polymerisation a lier lichthartenden Produkte im Wellenlangenbereich von 385-51 s nm nach ISO 10650 ausgelegt. 
VALO verfOgt Ober ein internationales Netzteil fur medizinische Anwendungen und ist fOr Netzsteckdosen von 100 bis 240 Volt geeignet. Das HandstOck ist so konstruiert, dass es in einer 
gangigen Dentaleinheit-Halterung aufliegt oder dass eine maBgeschneiderte Montage mithilfe der Halterung erfolgt, die im Kit enthalten ist. 

Produktkomponenten: 
• 1 - VAf.O Grand corded Polymerisationsleuchte mil 2, 1 m / 7 FuB langem Kabel 

1 - Internationales Netzteil fur medizinische Anwendungen mit 9 Volt, 1,8 m I 6 FuB Kabel und Universalsteckern 
1 -Probepackung VALO Barriere-SchutzhOllen 
1 - Bernsteinfarbene Schutzbrille 
1 - Oberflachen-Montagehalterung fOr Polymerisationsleuchte mil Doppelklebeband 

Obersicht Ober die Bedienelemente: Foto 

(Unteraeite) (Oben) 

L,gende 

Einschalttaste ----t> GD 
• 

----t>e 
• 

Modus/Status-Lampe -----i> • • 

Zeit-1 Modusanderungstaste ----I> m 

Der Hersteller Obernimmt keine Haftung for Schaden, die durch unsachgemaBe Verwendung dieses Gerats und / oder fOr andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke 
entstehen. 
Alie Anleitungen und SDB-Informationen fOr alle beschriebenen Produkte vor Verwendung dieser Produkte sorgfciltig lesen und verstehen. 

2. Gebrauchshinweise / Verwendungszweck 

Die Beleuchtungsquelle fOr die Aushartung van fotoaktivierten Zahnrestaurationsmaterialien und Klebstoffen. 

3. Warnhinweise und VorsichtsmaBnahmen 

Rlslkogruppe 2 

VORSICHT! Dieses Produkt emittiert UV-Strahlung. Kontakt kann zu Augen- oder Hautreizungen fOhren. Geeignete Abschirmung verwenden. 

VORSICHT! MOglicherweise wird von diesem Produkt gefahrliche optische Strahlung emittiert. Richten Sie lhren Blick nicht auf die Betriebsleuchte. Dies kann 
gesundheitssch.'idlich fOr die Augen sein. 

NICHT direkt in den Uchtaustritt schauen. Bei der Verwendung von VALO sollten Patienten, Kliniker und Assistenten immer einen bernsteinfarbenen UV-Augenschutz tragen. 
An diesem Ger.'it dOrfen keine Anderungen vorgenommen werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ultradent VALO

Netzteil und Zwischenstecker. Diese Komponenten nicht verwenden, wenn sie schadhaft sind. Wenden Sie sich zwecks einer Ersatzbestellung an den Ultradent-Kundendienst. 
• Bei tragbaren HF-Kommunikationsgeraten kann die Leistung herabgesetzt werden, wenn diese in einem Abstand van weniger als 30 cm (12 Zoll) betrieben werden. 

Nur zugelassenes ZubehOr, Kabel und Netzteile verwenden, um einer unsachgemaBen Bedienung, erh6hten elektromagnetischen Emissionen odereiner verminderten 
elektromagnetischen St6rfestigkeit vorzubeugen (siehe Abschnitt Elektromagnetische Emissionen). 
• Aufeinanderfolgende Aushartezyklen vermeiden und den Kontakt in allen Modi in unmittelbarer Nahe und fOr mehr als 10 Sekunden auf oralen Weichteilen vermeiden, um der 
Gefahr einer thermischen Reizung oder Verletzung vorzubeugen. Wenn langere Aushartezeiten erforderlich sind, verwenden Sie mehrere kOrzere Aushartungszyklen oder ein dual 
hartendes Produkt, um ein Erhitzen der Weichteile zu vermeiden. 
• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Patienten behandeln, die an unerwOnschten photobiologischen Reaktionen oder Empfindlichkeiten leiden, Patienten, die sich einer 
Chemotherapie-Behandlung unterziehen, oder Patienten, die mit photosensibilisierenden Medikamenten behandelt werden. 
• Dieses Ger.it ist mOglicherweise anf.'illig fOr starke magnetische oder statische elektrische Felder, welche die Programmierung stOren kOnnten. Wenn Sie vermuten, dass dies 
aufgetreten ist, ziehen Sie kurzzeitig den Netzstecker des Gerats und stecken Sie ihn dann erneut in die Netzsteckdose. 
• Das VALO Uchth.'irtegerat NICHT mit Atz- oder Scheuermittel abwischen, autoklavieren oder in Ultraschallbad, Desinfektionsmittel, ReinigungslOsungen oder FIOssigkeiten 
beliebiger Art eintauchen. Das Nichtbefolgen der enthaltenen Verarbeitungsanleitung kann das Ger.it inoperabel machen. 
• Um einer Kreuzkontamination vorzubeugen, und zu verhindem, dass Dental-Kompositwerkstoff an der Oberflache des Objektivs und des Handlesekopf-Gehauses haftet, muss 
bei jeder Verwendung eine Barriere-SchutzhOlle Ober dem VALO verwendet werden. 
• Um der Gefahr einer Kreuzkontamination vorzubeugen werden Barriere-SchutzhOllen nur fur einen einzelnen Patienten verwendet. 

Nach dem Gebrauch die Barriere-SchutzhOlle entfemen, um die Gefahr einer Korrosion zu verringern. 
• Verwenden Sie kein Polymerisationslicht, wenn die Linse besch.'idigt ist, um das Risiko von nicht ausgeharteten Harzen zu verringern. 
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